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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР) А; -

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 января 2022 года № р зн  2022/16380

Лист 1

11а медицинское изделие
Концентратор кислорода медицинский SENSITEC с принадлежностями,
варианты исполнения:
1. Концентратор кислорода медицинский МОС-01, в составе:
- концентратор кислорода МОС-01 в сборе -1 шт.;
- канюля назальная, кислородная - не более 10 шт.;
- головная гарнитура с диффузором в сборе - не более 3 шт.;
- кабель сетевой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 ш г. А  ̂̂
Принадлежности:
- фЦльтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.;
- фильтр тонкой очистки - не более 5 шт.;
- увлажнитель в сборе - не более 5 шт.
2. Концентратор кислорода медицинский МОС-03, в составе:
- концентратор кислорода МОС-03 в сборе -1 шт.;
- канюля назальная, кислородная - не более 10 шт.; . Д
- головная гарнитура с диффузором в сборе - не более 3 шт.;
- кабель сетевой-1 шт.;
- руководство по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
- фильтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.; А :
- фильтр тонкой очистки - не более 5 шт.;
- увлажнитель в сборе- не более 5 шт.;
Л уплотнительное кольцо для ёмкости увлажнителя - не более 10 шт.
3. Концентратор кислорода медицинский МОС-03А, в составе:
- концентратор кислорода МОС-ОЗА в сборе - 1 шт.;
- трубка кислородная, соединительная - не более 5 шт.;
- канюля пазатьпая, кислородная - не более 10 шт.;
- система оповещения о низкой концентрации кислорода -1 шт. (при необходимости);
- система оповещения о низком и высоком давлении в системе-1 шт.
(при необходимости); Л А ^
- дополнительный разъем для подключения небулайзерг^'^ЕЙ^'^пи необходимости);
- второй выход подачи кислорода -1 шт. (при необх<^м§дтЩ;^?.,о^^^

/- кабель сетевой-Я шт'.;; . "
- руководство ПО эксплуатации-1 шт.

'Принадлежности: / ■

гуководитель Федеральной служоы
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- фильтр впускной, грубой 0ЧИСТ1СИ- не более 20 ШТ.;
- фильтр тонкой очистки - не более 5 in г.;
- увлажнитель в сборе - не более 5 пп.
4. Концентратор кислорода медицинский МОС-05, в составе;
- концентратор кислорода МОС-05 в сборе -1 шт.;
- трубка кислородная, соединительная - не более 5 ШТ.;
- канюля назальная, кислородная - не более 10 шт.;
- головная гарнитура с диффузором в сборе - не более 3 шт.; :
- кабель сетевой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности;
- фильтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.;
- фильтр тонкой очистки - не более 5 шт.; Л
- ув.гажнитель в сборе - не более 5 шт.
5. Концентратор кислорода медицинский МОС-05А, в составе:
- концентратор кислорода МОС-05А в сборе -1 шт.;
- трубка кислородная, соединительная - не более 5 шт.;
- канюля назальная, кислородная - не более 10 шт.;
- система оповещения о низкой концентрации кислорода -1 шт. (при необходимости);
- Система оповещения о низком и высоком давлении в системе-1 шт.
(при необходимости);
- дополнительный разъем для подключения небулайзера -1 шт. (при необходимости);
- второй выход подачи кислорода - 1 шт. (при необходимости);
- кабель сетевой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.
Принадлежности: ;
- фильтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.;
- фильтр тонкой очистки - не более 5 шт.;
- увлажнитель в сборе - не более 5 шт.
6. Концентратор кислорода медицинский MOG-08A, в составе:
- концецтратор кислорода МОС-08А в сборе - 1 шт.;
- трубка кислородная, соединительная - не более 5
- канюля назальная, кислородная - не более 10 шз
- система оповещения о низкой концентрации;
- система оповещения о низком и высоком дав|
(при необходимости);
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ5КБА п о  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОеЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10ННОМУ УДО<

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 января 2022 года № РЗН 2022/16380

Лист 3

- дополнительный разъем для подключения небулайзера - 1 шт. (при необходимости),
- второй выход подачи кислорода -1 шт. (при необходимости);
- кабель сетевой -1 шт.;
- руководство по эксплуатации -1 шт.
Принадлежности:
- фильтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.;  ̂ ^
- фильтр тонкой очистки - не более 5 шт.;
- увлажнител1> в сборе - нс более 5 шт.
7. Концентратор кислородамедицинский МОС-10А, в составе.
- концентратор кислорода МОС-10А в сборе - 1 шт.;
- трубка кислородная, соединительная - не более 5 шт.;
- канюля назальная, кислородная - нс более 10 шт.;
- система оповещения о низкой концентрации кислорода - 1 шт. (при необходимости);
- система оповещения о низком и высоком давлении в системе -1 шт.
(при необходимости); ^
- дополнителы1ый разъем для подключения небулайзера -1 шт. (цри необходимости),
- второй выход подачи кислорода - 1 шт. (при необходимости); ^
- кабель сетевой - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт. ■ ■ ' ■ ' ' ■ ■
Принадлежности:
- фильтр впускной, грубой очистки - не более 20 шт.;
- филыр тонкой очистки - не более 5 шт.;
- увлажни гель в сборе - не более 5 шт.
Место производства:
1. SHENYANG AERTI TECH СО., LTD., No.77-1 13th Road, Shenyang Economic 
& Technological Development Area, Shenyang City, 110027 Liaoning, P.R. China.
2. Shenzhen Homed Medical Device Co., Ltd., 3rd Floor, Block 1, Longquan Industrial Zone, 
Huarong Road, Dalang Street, Longhua New District, Shenzhen 518109, P.R. China.

i  -

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


